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1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Hansa Medical OÜ taotleb alljärgneva CPAP seadme lisamist haigekassa meditsiiniseadmete 

loetellu: DreamStation GO AutoCPAP, tootja Respironics, Inc. Seadme sihtotsarve 

meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu1 andmetel on obstruktiivse uneapnoe ravi 

hingamisteede positiivse rõhuga spontaanselt hingavatel patsientidel, kes kaaluvad üle 30 kg. 

Seadmega kasutatav voolik on 12 mm ehk 58% väiksem kui standardne 22mm läbimõõduga 

CPAP seadme patsiendivoolik, kuid seadmega ühilduvad ka kõik meditsiiniseadmete loetelus 

olevad standardse voolikuühendusega maskid. DreamStation GO seadme infolehe andmetel 

seisneb seadme eelis võrreldes ResMed AirSense 10 ja AirsStart 10 seadmetega tema 

väiksemas suuruses ja kaalus - seade omab integreeritud toiteplokki, ei kasuta eraldiseisvat 

suurt toiteplokki  (mõõtmised on tehtud Philipsi poolt). Ravitulemustes erinevuseid välja 

toodud ei ole. Taotleja selgituste kohaselt on seadmega tagatud on samaväärne ravitulemus kui 

"statsionaarsete AutoCPAP” seadmetega, kuid mobiilsuse tagamine reisimisel lihtsustab ravi 

juures püsimist. 

Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika2 andmetel kompenseeriti CPAP seadmeid 

2018. aastal 1575 isikule 1575 seadet kogusummas 908 773 eurot, millest haigekassa tasus 

807 202 eurot. 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind): xxx,xx eurot. 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, 

ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

2019.a haigekassa meditsiiniseadmete loetelus (§ 73)3 on erinevaid CPAP seadmeid 6. 

Haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on odavuselt teise võrreldava 

meditsiiniseadme DreamStar Auto Evolve CPAP seade piirhind, milleks on 569,45 eurot. 2018. 

a ja 2019 I poolaastal on enim kasutatud CPAP seadmeks „ResMed AirSense 10 AutoSet“  

piirhinnaga  577,70 eurot ja reaalse 2019 I poolaasta keskmise müügihinnaga  569,15 eurot. 

Taotletav CPAP seade ületab rühmasisest piirhinda xxx,xx euro võrra ehk xx%. Samuti on 

seade kallim täna enim kasutatud seadme maksumusest.  

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Patsient tasub 10% piirhinnast (või piirhinnast madalamast hinnast) ning piirhinda ületava osa. 

DreamStation GO AutoCPAP ostul on patsiendi omaosalus 569,45 *0,1+ xxx,xx = xxx,xx    

eurot. 

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud – ei muutu 

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud – ei muutu 

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud – ei muutu 



2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele – ei muutu  

3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas 

muu avaliku rahastamisallika olemasolu 

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas asendav või 

täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite ja 

töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu 

prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi kulgu 

mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku meditsiiniseadme 

kogust patsiendi kohta 

Tulenevalt piirhinnasüsteemi rakendamisest, uue CPAP seadme meditsiiniseadmete loetellu 

lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne, küll aga jääb täiendavalt patsiendi 

tasuda piirhinna ja toote hinna vaheline summa. 

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei muutu 

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei muutu 

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste - kohaldamise tingimusi ei ole vaja muuta 

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, 

arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi tulemustele - kui 

patsienti on nõustatud maski ja seadme korrektse kasutamise ja hooldamise osas ning 

seadme välja kirjutamisel peetakse kinni rakendustingimustest, ei ole väär- ja 

liigkasutamine tõenäoline. 

4. Kokkuvõte 

Hansa Medical OÜ taotleb DreamStation GO AutoCPAP lisamist meditsiiniseadmete loetellu. 

Taotletav seade on oma raviomadustelt võrreldavad juba loetelus olevate CPAP seadmetega, 

kuid tema maksumus ületab rühmasisest piirhinda kui ka täna enim kasutatud seadme 

maksumust.  DreamStation GO seadme peamine eelis alternatiivsete seadmete ees on väiksus ja 

mugavus reisimisel. Tulenevalt piirhinnasüsteemi rakendamisest uue CPAP seadme 

meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne, küll aga 

jääb täiendavalt patsiendi tasuda piirhinna ja toote hinna vaheline summa. Kuivõrd suurt osa 

CPAP ravi saavatest patsientidest sellist seadet hädasti vajaks, ei ole teada. Samuti ei ole 

haigekassal kindlust, kas seadet hakkaksid endale soetama vaid nö. aktiivsed ja sageli reisivad 

patsiendid või ka eduka nõustamise tulemusel patsiendid, kes sellist lisafunktsionaalsust 

tegelikult ei vaja. Hoidmaks patsientide omaosalust mõistlikus suuruses, on vajalik täiendav 

hinnaläbirääkimine taotlejaga. 

5. Kasutatud kirjandus 

1 https://msa.sm.ee/ctrl/et/MeditsiiniSeade/andmed/12665 
2 Haigekassa meditsiiniseadmete statistika:  https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-

ja-statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika 
3 Haigekassa 2019. a meditsiiniseadmete loetelu: https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018005 
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